
Generato il 01/08/2019 
Elaborato autorizzato 

da RQS 

Partecipante : XXX 
Campione lotto : SI-1907

RdP: Revisione Finale 
xxx_9_2019_3.pdf

SIEROLOGIA CICLO TRIMESTRALE
2019 - LUGLIO 2019

Valore assegnato

Beckman 
Coulter 
Access 2

StrumentoHBSAG Metodo Chemiluminescence Analita

POSITIVO

POSITIVO

Misura

113Nr Partecipanti

5,31 %Percentuale risposte
NEGATIVO

94,69 %Percentuale risposte
POSITIVO

0,00 %Percentuale risposte
DUBBIO ACCETTABILEIndice di prestazione

GENNAIO 2019
ACCETTABILE

APRILE 2019
ACCETTABILE

LUGLIO 2019
ACCETTABILE
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